CENTRUM NOWOCZESNOSCI
MLYN WIEDZY
87-100 Torun, ul. WL Lokietka 5
NIP 956-228-60-29
REGON 340876212
Torun, 12 maja 2014 r.

Centrum Nowoczesno$ci Miyn Wiedzy
ul. Wtadystawa Lokietka 5

87-100 Torun

NIP 956-228-60-29

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania w_sprawie udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetarqu
nieograniczonego pn. ,Dostawa i montaz wyposazenia pracowni fizycznej i biologicznej dla Centrum
Nowoczesnosci Miyn Wiedzy".

Zamawiajacy dziatajac na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) informuje, ze w dniach 8-9 maja 2014 roku wptynely
nastgpujace pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ), na ktore
Zamawiajacy udzielit nastepujacych odpowiedzi:

Czesce 3.
Do poz. nr 1:

1. Jaki rodzaj o$wietlenia LED czy halogen? Wersja LED jest lepsza, gdyz nie grzeje sie (nie ma
niebezpieczenstwa oparzenia sig)?

Odp. 1. Zamawiajgcy dopuszcza zaréwno o$wietlenie LED i halogenowe.

2. Czy Zamawiajacy wymaga, aby mikroskop umozliwiat prace w terenie (zasilanie zaréwno z
akumulatorow jak i z sieci elektrycznej)?

Odp. 2. Nie, Zamawiajgcy nie wymaga aby mikroskop umozliwiat prace w terenie.

3. Czy Zamawiajacy wymaga, aby okulary byly zabezpieczone (przy pomocy $rub) przed wyjeciem z
tubusdw okularowych?

Odp. 3. Tak, Zamawiajacy wymaga aby okulary byly zabezpieczone (przy pomocy Srub) przed wyjeciem z
tubuséw okularowych.

4. Czy Zamawiajacy wymaga, aby w zestawie byly dwa pokrowce, w tym jeden mocny, szyty z tkaniny
poliestrowej, impregnowanej od wewnetrznej strony?

Odp. 4. Nie, Zamawiajgcy nie wymaga aby w zestawie byty dwa pokrowce, w tym jeden mocny, szyty z tkaniny
poliestrowej, impregnowanej od wewnetrznej strony.

Do poz. nr 2;

1. Jaki rodzaj oswietlenia LED czy halogen?



Odp. 1. Zamawiajgcy dopuszcza zaréwno o$wietlenie LED jak i o$wietlenie halogenowe.

2. Czy nie zaszla pomylka: Zamawiajacy wymaga 13 mikroskopow biologicznych z nasadka binokularowa,
natomiast w poz. 3 wymaga kamery. Czy w tym ukladzie powinno by¢ 12 mikroskopow z nasadkg
binokularowg i 1szt. mikroskopu z nasadka trinokularowa, czyli z trzecim tubusem do poditgczenia
kamery? v

Odp. 2. Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ tj. Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamowienia kamerg mozna
zamontowac zamiast okularu mikroskopu.

3. Prosimy o doprecyzowanie jakie majq by¢ obiektywy — achromatyczne, semiplanachromatyczne,
planachromatyczne czy lepsze?

Odp. 3. Zamawiajacy wymaga a obiektywy byly co najmniej semiplanachromatyczne.

4. Czy Zamawiajacy wymaga, aby okulary byly zabezpieczone (przy pomocy $rub) przed wyjeciem z
tubuséw okularowych?

Odp. 4. Tak, zamawiajgcy wymaga aby okulary byly zabezpieczone.

5. Czy Zamawiajacy wymaga, aby pokretta jasnosci i wylacznik znajdowaly sig z prawej
strony mikroskopu?

Odp. 5. Nie, Zamawiajacy nie wymaga aby pokretta jasnosci i wytacznik znajdowaty sie z prawej strony
mikroskopu.

6. Czy Zamawiajacy wymaga, aby wspotosiowe pokretta mikro/makro byly po obu stronach statywu?
Odp. 6. Tak, Zamawiajacy wymaga, aby wspofosiowe pokretta mikro/makro byty po obu stronach statywu.

7. Czy Zamawiajacy wymaga, aby w zestawie byly dwa pokrowce, w tym jeden mocny, szyty z tkaniny
poliestrowej, impregnowanej od wewnetrznej strony?

Odp. 7. Nie, Zamawiajacy nie wymaga aby w zestawie byly dwa pokrowce, w tym jeden mocny, szyty z tkaniny
poliestrowej, impregnowanej od wewnetrznej strony.

8. Czy Zamawiajacy wymaga, aby oferowany model mikroskopu mozna bylo w przyszioéci (o ile zajdzie
taka potrzeba) rozbudowaé o kontrast fazowy i fluorescencje?

Odp. 8. Zamawiajgcy nie wymaga aby oferowany model mikroskopu mozna byfo w przysztosci rozbudowac o
kontrast fazowy i fluorescencje.

Do poz. nr 3:
1. Czy Zamawiajacy wymaga, aby oprogramowanie bylo w j. polskim?

Odp. 1. Tak, Zamawiajacy preferuje oprogramowanie w jezyku polskim jednak oprogramowanie w jezyku
angielskim tez zostanie uznane jako zgodne z SIWZ.

2. Prosimy o doprecyzowanie jakie parametry powinna spefniac kamera np. wielko$¢ piksela, zakres
dynamiki, jaka szybkos¢ (fps) dla najwiekszej rozdzielczoSci itp.

Odp. 2. Minimalne wymagania okularu elektronicznego/kamery do mikroskopow:



sensor: 1/2.7"

rozmiar piksela: 2.2 um x 2.2 um

czutosé: 1 viux-sec @550nm

rozazielczos¢ maksymalna: 2048 x 1536 pikseli (3 MP)
szybkosé: 3fps @2048 x 1536

zakres dynamiki: 61dB

wyjscie; USB 2.0v

3. Prosimy o doprecyzowanie jakie funkcje powinna posiada¢ oferowana kamera np. proste pomiary i‘czy
w zestawie z kamerg powinny znajdowac sie szkietka do kalibracji 0,1 0,01mm.

Odp. 3. Minimalne funkcje okular elektroniczny/kamery do mikroskopéw:

e podglad obrazu na zywo

e zapis obrazu do formatu statycznego lub animacji

e regulacja jasnosci, regulacja kontrastu, balans bieli, saturacja, wykrywanie krawedzi, korekcja cienia,
filtry morfologiczne, regulacja ekspozycji

e pomiary: odlegto$c, Srednica, pole powierzchni, kat

e kalibracja do wymiaréw rzeczywistych

Zmawiajgcy nie wymaga szkietek do kalibracji.

Czesé nr2
Do poz. nr 6:

1. Czy w zwigzku z wycofaniem z produkcji peptonu kazeinowego, Zamawiajgcy wyrazi zgode na
zaoferowanie 2 opakowan po 1lb Jokoto 453g) peptonu bakteriologicznego o numerze katalogowym
0210480801 z oferty MP Biomedicals?

Odp. 1. Tak, Zamawiajacy dopusci zaoferowany pepton bakteriologiczny lub rownowazny w zwigzku z
wycofaniem z produkcji peptonu kazeinowego.

Z powazaniem,




